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Wykonawcy

ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia

publicznego w postepowaniu pn:

»,Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg automatycznego
analizatora koagulologicznego oraz gazometru”

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U.2018 p0z.1986 z pdzn. zm.) w ponizszej tabeli udostepniamy tres¢ zapytar wraz
z wyjasnieniem wszystkim uczestnikom postepowania ,bez ujawniania zrédta zapytania.

Ip Pytanie Odpowiedz

Dotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg
gazometru

Ad, pkt 4 parametrow technicznych:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje analizator zawierajacy elementy
1. | takie jak: odczynniki, elektrody, ptyny kontrolne, myjace,
ncjemnik na cieki w jednej wielotestowej kasecie

iwymaga podania w trakcie instalacji tejze kasety materiatu
welidacyjnego dla potwierdzenia jej petnej sprawnosci oraz
ir=gralno$ci catego svstemu przed jego uruchomieniem?

Zamawiajacy dopuszcza lecz nie wymaga
analizatora, o ktérym mowa w zapytaniu.

Cotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg,
gazometru

Aq. pktb parametrow wymaganych:

Frosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy w zwigzku z
perametrem "Analizator nie wymagajacy zadnych procedur
kcnserwacyjnych typu odbialczanie, czyszczenie, Zamawiajacy dopuszcza lecz nie wymaga aparatu,
przemywanie" konsekwentnie wymaga aparatu, w ktérym o ktorym mowa w zapytaniu.

scnda aspiracyjna jest integralnym elementem kasety, jest
wraz z nig wymieniana i tym samym nie wymaga odbiafczania,
czyszczenia i przemywania? W przypadku gdy sonda
aspiracyjna stanowi integralny element analizatora tego typu
procedury sg nie do unikniecia.

Dotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg
gazometru

Czy w zwigzku z deklaracjg wykonywania okreslonej ilosci Zamawiajacy wymaga kaset nie wiekszych niz na
badan Zamawiajacy wymaga kaset nie wiekszych niz na 500 500 oznaczen.

oznaczen w celu unikniecia nieekonomicznego trybu pracy
i wyrzucania kaset z niewykonanymi badaniami?

Dotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg
gazometru

Czy Zamawiajacy wymaga analizatora, w ktérym ewentualne Zamawiajacy dopuszcza lecz nie wymaga
mikroskrzepy sg usuwane z toru pomiarowego w sposob analizatora, o ktorym mowa w zapytaniu.
catkowicie automatyczny i ktory nie posiada opcji (i zestawu)
do recznego usuwania skrzepow ze wzgledu na biohazard?

Dotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikdw wraz z dzierzawg
gazometru

Czy Zamawiajacy wymaga podtgczenia analizatora do Zamawiajacy nie wymaga podiaczenia analizatora
szpitalnego systemu informatycznego poprzez laboratoryjny do szpitalnego systemu informatycznego.

system informatyczny na koszt oferenta, jesli tak to prosimy o
informacije o uzywanych sieciach informatycznych?
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Dotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikdw wraz z dzierzawg
gazometru

Czy Zamawiajacy wymaga oprogramowania pozwalajacego na
zdalny wglad w dane oferowanego aparatu takie jak: ilos¢
badan pozostatych do wykonania z kasety, termin waznosci
kasety, wynik pacjenta z pozycji komputera w zaktadzie
diagnostyki laboratoryjnej?

Zamawiajacy dopuszcza lecz nie wymaga
oprogramowania, o ktérym mowa w zapytaniu.

Dotyczy czesci 2 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg

gazometru

Zwazywszy, ze W czasie realizacji dostawy odczynnikow i

dzierzawy analizatoréw do koagulologii i gazometrii:

— - nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych na
mocy art. 28 RODO,

- analizatory umozliwiajg prawidtowa identyfikacje probki
bez wprowadzania do ich pamieci danych osobowych,

— W przypadku wprowadzenia danych osobowych tylko
uzytkownik ma do nich dostep,

—  uzytkownik samodzielnie decyduje o przechowywaniu i

usuwaniu danych z pamieci analizatora, W przypadku zlozenia przez Wykonawceg razem z
—  czynnosci serwisowe prowadzone przez Werfen nie ofertg o$wiadczenia o braku zaistnienia
wymagajg dostepu do danych osobowych, przetwarzania danych osobowych Zamawiajacy
— login serwisowy nie daje mozliwosci identyfikacji danych moze odstapi¢ od zawarcia umowy powierzenia
osobowych znajdujacych sie w pamieci analizatora, przetwarzania danych osobowych.

— analizatory nie wysytajg automatycznie zadnych danych
poza system uzytkownika,

- nie ma mozliwosci skopiowania danych osobowych z
analizatora na zewnetrzny nosnik,

—  po zakonczeniu dzierzawy mozliwe jest pozostawienie
dysku analizatora w dyspozycji Zamawiajacego,

—  Wykonawca nie zajmuje sie profesjonalnym
przetwarzaniem danych w imieniu innych podmiotow,
prosimy o odpowiedz, czy w tej sytuacji Zamawiajacy
przewiduje odstagpienie od podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych?

Zamawiajgcy informuje, iz podtrzymuje termin sktadania i otwarcia ofert :




